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Problemática

Escoliosis Idiopática Adolescente



Objetivos

Proponer una herramienta de software para la

asistencia pre diagnóstico y seguimiento del

tratamiento de la escoliosis idiopática del

adolescente (EIA), a partir del procesamiento de

imágenes mediante redes neuronales profundas.

Objetivo General



Objetivos

• Definir el estado del arte de las redes neuronales profundas

y su uso en la detección de posturas corporales.

• Determinar las características de la escena para la

recolección de muestras fotográficas.

• Determinar los requerimientos de software para el análisis

y detección de la escoliosis idiopática del adolescente a

través del procesamiento de imágenes con RNC.

• Desarrollar una herramienta de software que cumpla con

los requerimientos especificados.

• Validar la herramienta a partir de los resultados obtenidos

en las pruebas, con la valoración de un profesional de la

salud.

Objetivo Especificos



Metodología



Detección de Escoliosis



Clasificación de la Escoliosis



Redes Neuronales Convolucional



Redes Neuronales Convolucional



Trabajos Relacionados

Software de análisis postural Adibas Posture APECS Pro



Recolección de Muestras



Herramientas



Herramientas



Herramientas



Arquitectura del Sistema



Funcionamiento del Modelo



Funcionamiento del Modelo

1 2



Funcionamiento del Modelo

2 3 Método de la plomada



Funcionamiento del Modelo

3 4 Método del triángulo de la talla



Obtención del Prediagnóstico



Funcionamiento del Sistema



Pruebas y Resultados

Moderado [1,51 ; 4]Leve [0,5 ; 1,5] Grave (≥ 4,1)



Pruebas y Resultados del Modelo

Antes del Tratamiento Después del Tratamiento

Kinesiólogo Sistema Kinesiólogo Sistema

Moderado [1,51 ; 4] Leve [0,51 ; 1,5]



Patologías particulares



Desempeño del sistema

Matriz de confusión



Precisión efectiva del sistema

Aciertos
64%

Desaciertos
36%

Aciertos
72%

Desaciertos
24%

Aciertos
34%

Desaciertos
66%



Conclusiones

Se pudo obtener un sistema portable móvil multiplataforma, automático que no requiere

ningún hardware específico ni intervención sobre el paciente. Se ha llegado a un

prototipo estable, que, si bien no cuenta con las capacidades totales de un sistema final,

es potencialmente mejorable a partir de la tecnología elegida para su construcción e

incorporación de las redes neuronales profundas.

Los resultados de diagnóstico obtenidos son prometedores comprobando que se

aproximan a las evaluaciones que realizan los especialistas sobre sus pacientes.



Trabajos futuros

¿real time?
¿improvements?



Muchas Gracias

¿Preguntas?
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